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На форму собственно пульсового сигнала влияет работа внутренних 
органов человека, период колебаний которых лежит в очень широкому ин-
тервале: от 30 сек. до почти периода самого пульсового сигнала. В зависи-
мости от того, где размещается датчик пульсовой волны, влияние разных 
компонент медленной составляющей меняется. Однако, практически в лю-
бом пульсовом сигнале можно заметить дыхательную компоненту. И чем 
выше размещен датчик, т.е., чем ближе он к груди, тем больше еѐ влияние. 
Амплитуда еѐ возрастает, и на фоне дыхательной компоненты пульсовая 
волна практически «теряется» (например, рис.1). Поэтому для исследова-
ния характеристик собственно пульсовой волны необходимо из измерен-
ных данных извлечь медленную составляющую. 
 
Рисунок 1. Пример пульсового сигнала, измеренного на предплечье 
Ниже приведены результаты компьютерного моделирования, связан-
ного с методикой контурного исследования медленной компоненты. 
В модели пульсового сигнала на рис.1 помимо собственно пульсовой 
волны с периодом 1 с. присутствует дыхательная составляющая с перио-
дом 10 с., медленная компонента с периодом 30 с. (характеризует работу 
желудочно-кишечного тракта), быстрая компонента с периодом 2 с. (ха-
рактеризует барорефлекторную функцию). Также учтено изменение ам-
плитуды пульсовой волны при вдохе-выдохе. Ошибки квантования учтены 
использованием аддитивной помехи. Таким образом, квазипериодический 
сигнал, близкий к реальному. Тактовая частота принята равной 50 Гц. 
Характерными точками пульсового сигнала будет считать временные 
координаты, в пределах одного квазипериода, максимума, минимума сиг-
налу и максимума его первой производной. Поэтому и определять медлен-
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ную составляющую будем, отслеживая любую из них. 
Для сигнала на рис.1 определены медленные составляющие, отвечаю-
щие максимуму его первой производной (рис.2), максимума (рис.3) и ми-
нимума (рис. 4) пульсового сигнала. 
Можно отметить, что 
характер изменения каждой 
из полученных кривых раз-
ный. При этом хорошо про-
сматриваются изменения с 
периодом 10 с. и 30 с. Изре-
занность кривой на рис.4 
связана с размытостью ми-
нимумов пульсовых волн. 
Используя данные для 
кривых на рис.3 и 4, полу-
чены амплитуды отдельных 
квазипериодов пульсового 
сигнала (рис.5). Тут можно 
заметить изменение Всех 
трех заложенных в модель 
пульсового сигнала на рис.1 
медленных компонент. 
Необходимо отметить, 
что процесс извлечения 
медленной составляющей 
должен быть итерацион-
ным, поскольку удаление 
медленной составляющей 
приводит к некоторому 
смещению характерных то-






На рис. 6 показана 
«очищенная» пульсовая 
волна с рис.1, из которой 
удалена медленная состав-
ляющая, отвечающая минимуму пульсовых импульсов. На рис.7 приведе-
ны изменения амплитуд в полученной пульсовой волне по сравнением с 
необработанной волной. Стала хорошо заметна зависимость амплитуд от 
 
Рисунок 2. Медленная составляющая по максимуму 
крутизны 
 
Рисунок 3. Медленная составляющая по максимуму 
пульсовой волны 
 
Рисунок 4. Медленная составляющая по минимуму 
пульсовой волны 
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Анотація 
Наведені результати комп’ютерного моделювання показують, що відділення пові-
льної складової з пульсового сигналу надає можливість досліджувати характеристики 
«чистої» пульсової хвилі та повільної компоненті окремо. 
Ключові слова: пульсова діагностика, пульсовий сигнал. 
Аннотация 
Приведенные результаты компьютерного моделирования показывают, что выде-
ление медленной составляющей из пульсового сигнала дает возможность исследовать 
характеристики «чистой» пульсовой волны и медленной компоненты отдельно. 
Ключевые слова: пульсовая диагностика, пульсовой сигнал. 
Abstract  
These results of computer simulation show that the selection of the slow component of 
the pulse signal makes it possible to study the characteristics of a "pure" pulse wave and the 
slow component separately. 
Keywords: pulse diagnosis, the pulse signal. 
 
 
Рисунок 6.Очищенный сигнал 
 
Рисунок 7. Амплитуды квазипериодов изходного и очищенно-
госиналов 
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